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OpatřeŶí děkaŶa Fakulty iŶforŵatiky Masarykovy uŶiverzity č. 4/2017 

MetrologiĐký řád 
 

(ve zŶěŶí účiŶŶéŵ od 9. 5. 2017) 

 

Podle § Ϯϴ odst. ϭ zákoŶa č. ϭϭϭ/ϭϵϵϴ Sď., o vysokýĐh školáĐh a o zŵěŶě a doplŶěŶí dalšíĐh zákoŶů ve 

zŶěŶí pozdějšíĐh předpisů ;dále jeŶ „zákoŶ o vysokýĐh školáĐh“Ϳ, vydáváŵ toto opatřeŶí: 
 

ČláŶek ϭ 

Předŵět úpravy 

Toto opatřeŶí zajišťuje jedŶost evideŶĐe, hospodařeŶí a ŵaŶipulaĐe s ŵěřidlǇ, správŶost, přesŶost, 
jedŶotŶost a opakovatelŶost ŵěřeŶí v souladu v souladu s platŶýŵi Ŷorŵaŵi a provozŶíŵi, případŶě 
výroďŶíŵi předpisǇ staŶoveŶýŵi pro ŵěřidla používaŶá Ŷa Fakultě iŶforŵatikǇ MasarǇkovǇ 
uŶiverzitǇ ;dále jeŶ ;FI MUͿ. 

 

ČláŶek Ϯ 

Pojmy a definice 

(1) Měřidlo – koŶtrolŶí, ŵěřiĐí a zkušeďŶí zařízeŶí k určeŶí hodŶotǇ ŵěřeŶé veličiŶǇ. Rozuŵí se jím 

etaloŶ, praĐovŶí ŵěřidlo staŶoveŶé, praĐovŶí ŵěřidlo ŶestaŶoveŶé Ŷeďo refereŶčŶí ŵateriál. 

(2) Etalon – ŵěřidlo sloužíĐí k realizaĐi a uĐhováŶí jedŶotkǇ Ŷeďo stupŶiĐe a k přeŶosu jedŶotkǇ či 
stupŶiĐe Ŷa ŵěřidla Ŷižší přesŶosti. 

(3) PraĐovŶí ŵěřidlo staŶoveŶé ;staŶoveŶé ŵěřidloͿ – ŵěřidlo, které staŶovilo MiŶisterstvo 
průŵǇslu a oďĐhodu k poviŶŶéŵu ověřováŶí s ohledeŵ Ŷa jejiĐh výzŶaŵ pro oĐhraŶu 
oďĐhodŶího stǇku Ŷeďo pro oĐhraŶu zdraví, životŶího prostředí, ďezpečŶosti práĐe i jiŶýĐh 
veřejŶýĐh zájŵů. Uveřejňuje se vǇhláškou. 

(4) PraĐovŶí ŵěřidlo ŶestaŶoveŶé ;praĐovŶí ŵěřidloͿ – ŵěřidlo, které ŶeŶí etaloŶeŵ aŶi 
staŶoveŶýŵ ŵěřidleŵ. 

(5) Kalibrace – souďor úkoŶů, které dávají za určeŶýĐh podŵíŶek závislost ŵezi hodŶotaŵi 
iŶdikovaŶýŵi ŵěřiĐíŵ prostředkeŵ Ŷeďo ŵěřiĐíŵ sǇstéŵeŵ, nebo hodnotami 

reprezeŶtovaŶýŵi ŵíraŵi Ŷeďo refereŶčŶíŵ ŵateriáleŵ a ŵezi příslušŶýŵi hodŶotaŵi 
veličiŶǇ realizovaŶýŵi refereŶčŶíŵ etaloŶeŵ. 

(6) KaliďračŶí list – dokuŵeŶt udávajíĐí výsledek kaliďraĐe. 

(7) MetrologiĐké vlastŶosti – ĐharakteristikǇ ŵěřidla, požadovaŶé pro daŶé použití ;Ŷapř. 
přesŶost, stálost, rozsahͿ. 

(8) SprávĐe ŵěřidla – vedouĐí praĐoviště, které ŵěřidlo užívá k plŶěŶí praĐovŶíĐh úkolů pro FI. 

(9) Uživatel ŵěřidla – zaŵěstŶaŶeĐ, který s ŵěřidlem pracuje. 
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ČláŶek ϯ 

OdpovědŶosti a pravoŵoĐi 

(1) SprávĐe ŵěřidla: 

a) ŵetodiĐkǇ řídí, koordiŶuje a koŶtroluje dodržováŶí ŵetrologiĐkého pořádku, provádí 
revize a aktualizace MetrologiĐkého řádu FI, 

b) vede evidenci ŵěřidel používaŶýĐh Ŷa svéŵ praĐovišti, odpovídá za jejiĐh ozŶačeŶí 
kaliďračŶíŵ štítkeŵ a za dodržeŶí terŵíŶů kaliďraĐí a za vedeŶí evideŶĐe dat o kaliďraĐi, 

c) určuje lhůtǇ kaliďraĐe ŵěřidel, koŶtroluje dodržováŶí staŶoveŶýĐh kaliďračŶíĐh lhůt, 
zajišťuje kaliďraĐi a eǆterŶí servis ŵěřidel, 

d) odpovídá za vǇčleňováŶí potřeďŶýĐh fiŶaŶčŶíĐh prostředků Ŷa Ŷákup, ŵetrologiĐkou 

koŶtrolu, údržďu a provozusĐhopŶost ŵěřidel, 
e) je poviŶeŶ poučit prokazatelŶě každého Ŷového uživatele ŵěřidla o zásadáĐh správŶého 

zaĐházeŶí s ŵěřidlǇ, dodržováŶí právŶíĐh předpisů v oďlasti ŵetrologie a zásad 
staŶoveŶýĐh tíŵto řádeŵ a je poviŶeŶ proškoleŶí píseŵŶě zazŶaŵeŶat EvideŶčŶího listu 
ŵěřidla, jehož vzor je v příloze č. ϭ tohoto opatřeŶí. 

f) koŶtroluje správŶé používáŶí, skladováŶí, způsoď použití a Đelkovou péči o ŵěřidla, 
v případě zjištěŶí závad Ŷeďo poĐhǇďeŶí je poviŶeŶ zajistit Ŷápravu, 

g) provádí pláŶovaŶé koŶtrolǇ ŵetrologiĐkého stavu ŵěřidel ϭǆ za půl roku a výsledkǇ 
zazŶaŵeŶává do EvideŶčŶího listu ŵěřidla. 

(2) Uživatel ŵěřidla: 
a) zodpovídá za správŶé zaĐházeŶí s ŵěřidlǇ, dodržuje postupǇ uvedeŶé v ŶávodeĐh 

výroďĐů, dovozĐů či distriďutorů ŵěřidel a plŶí pokǇŶǇ správĐe ŵěřidel, 
b) při používáŶí ŵěřidel striktŶě dodržuje účel jejiĐh použití, 
c) provádí údržďu ŵěřidel v souladu s ŶávodǇ výroďĐů, dovozĐů či distriďutorů ŵěřidel, 
d) zodpovídá za správŶé a přesŶé ŵěřeŶí, správŶé používáŶí, uĐhováváŶí a oĐhraŶu ŵěřidel 

tak, aďǇ ďǇla zaĐhováŶa jejiĐh přesŶost a vhodŶost k použití a ďǇlo zaďráŶěŶo jejiĐh 
poškozeŶí ŶeoprávŶěŶou ŵaŶipulaĐí, 

e) sleduje teĐhŶiĐký a ŵetrologiĐký stav ŵěřidel ;ŵeĐhaŶiĐké poškozeŶí, ztráta Ŷeďo 
poškozeŶí kaliďračŶího štítku, ukoŶčeŶí platŶosti kaliďraĐeͿ, každou Ŷeshodu ŶeprodleŶě 
hlásí ŶadřízeŶéŵu, který je poviŶeŶ zajistit okaŵžitou Ŷápravu, 

f) k ŵěřeŶí Ŷesŵí používat ŶeevidovaŶá Ŷeďo vadŶá ŵěřidla. 

 

ČláŶek ϰ 

Organizace metrologie na FI 

(1) Postup při Ŷákupu ŵěřidla: Při koupi Ŷového ŵěřidla je kroŵě oďvǇklýĐh paraŵetrů ;Ŷapř. 
ĐeŶa, servisŶí zázeŵí, atd.Ϳ posuzováŶa i dostupŶost zaďezpečeŶí ŵetrologiĐké ŶávazŶosti 
ŵěřidla ;kaliďraĐeͿ. U ŵěřidel staŶoveŶýĐh je ŶavíĐ ŶezďǇtŶé ověřit, je-li toto ŵěřidlo tǇpově 
sĐhváleŶo. PoviŶŶost zjistit výše uvedeŶé záležitosti ŵá správĐe ŵěřidla ještě před vlastŶí 
koupí ŵěřidla. 

(2) EvideŶĐe a zŶačeŶí ŵěřidel: VšeĐhŶa ŵěřidla Ŷa FI podléhají jedŶak evideŶĐi ŵajetku 
;iŶveŶtarizaĐeͿ, tak také ŵetrologiĐké evideŶĐi ŵěřidel. MetrologiĐkou evideŶĐi ŵěřidel 
zajišťuje správĐe ŵěřidla forŵou EvideŶčŶího listu ŵěřidla. 
VšeĐhŶa ŵěřidla Ŷa FI, včetŶě ŵěřidel orieŶtačŶíĐh ŵusí ďýt zřetelŶě ozŶačeŶa štítkǇ popisujíĐí 
tǇp a stav ŵěřidla. ŠtítkǇ ŵusí ďýt uŵístěŶǇ Ŷa doďře viditelŶéŵ ŵístě. Velikost štítků ŵusí ďýt 
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voleŶa tak, aďǇ ďǇla zajištěŶa ďezproďléŵová čitelŶost Ŷápisu Ŷa štítku. ŠtítkǇ se Ŷesŵí 
přepisovat Ŷeďo jakkoliv poškozovat. OzŶačeŶí ŵěřidel provádí správĐe ŵěřidla. 
MetrologiĐká ŶávazŶost praĐovŶíĐh ŵěřidel je zajištěŶa jejiĐh pravidelŶýŵ kaliďrováŶíŵ ve 
staŶoveŶýĐh iŶtervaleĐh. KaliďraĐe jsou prováděŶǇ výhradŶě eǆterŶíŵi firŵaŵi ŵajíĐíŵi 
akreditaĐi pro příslušŶou oďlast ŵetrologie. SprávĐe ŵěřidla u každého ŵěřidla staŶoví 
ŶávazŶost ve shodě s touto sŵěrŶiĐí, přičeŵž dokladeŵ o provedeŶí kaliďraĐe je kaliďračŶí list 
a zázŶaŵ o realizaĐi je uvedeŶ v EvideŶčŶíŵ listu ŵěřidla a kaliďračŶí list je přílohou 
EvideŶčŶího listu ŵěřidla. 

(3) Postup při zjištěŶí závady Ŷa ŵěřidle: Pokud dojde k závadě Ŷa ŵěřidle Ŷeďo se vǇskǇtŶe 
podezřeŶí, že ŶaŵěřeŶé výsledkǇ ŵohou ďýt ovlivŶěŶǇ ŶesprávŶou fuŶkĐí ŵěřidla, je uživatel 
ŵěřidla ŶeprodleŶě poviŶeŶ ozŶáŵit tuto skutečŶost správĐi ŵěřidla. 
SprávĐe ŵěřidla: 
a) ŶeprodleŶě zřetelŶě ozŶačí ŵěřidlo štítkeŵ upozorňujíĐíŵ Ŷa poruĐhu ŵěřidla, 
b) provede zápis do EvideŶčŶího listu ŵěřidla o zjištěŶé poruše, 
c) zajistí provedeŶí opravǇ ŵěřidla, 
d) po provedeŶí opravǇ ŵěřidla zaďezpečí provedeŶí kaliďraĐe ŵěřidla, 
e) provede zápis do evideŶčŶího listu ŵěřidla o provedeŶé opravě a ŶásledŶé kaliďraĐi, 
f) odstraŶí štítek o závadě ŵěřidla a uŵístí Ŷa ŵěřidlo štítek s doďou platŶosti kaliďračŶího 

intervalu, 

g) v případě ŶeopravitelŶé závadǇ zřetelŶě ozŶačí ŵěřidlo štítkeŵ upozorňujíĐíŵ Ŷa 
ŶefuŶkčŶost ŵěřidla. 

(4) VyřazováŶí ŵěřidel: V případě ŶeopravitelŶé závadǇ, uplǇŶutí životŶosti, ztrátǇ přesŶosti a 
správŶosti ŵěřidla či z jiŶýĐh důvodů je ŵěřidlo vǇřazeŶo z evideŶĐe ŵěřidel a také evideŶĐe 
majetku FI. VǇřazeŶí ŵěřidla z evideŶĐe ŵěřidel provádí správĐe ŵěřidla, vǇřazeŶí z evidence 

ŵajetku FI provádí osoďa pověřeŶá evideŶĐí ŵajetku FI. VǇřazeŶí ŵěřidla z evideŶĐe ŵěřidel 
se provede zápiseŵ do EvideŶčŶího listu ŵěřidla a ozŶačeŶí ŵěřidla příslušŶýŵ štítkeŵ. 

 

ČláŶek 5 

)ávěrečŶá ustaŶoveŶí 

(1) Výkladeŵ jedŶotlivýĐh ustaŶoveŶí tohoto opatřeŶí pověřuji vedouĐího SprávǇ ďudov FI MU. 

(2) KoŶtrolu dodržováŶí tohoto opatřeŶí vǇkoŶává tajeŵŶík FI MU. 

(3) Toto opatřeŶí Ŷaďývá platŶosti dŶeŵ zveřejŶěŶí. 

(4) Toto opatřeŶí Ŷaďývá účiŶŶosti dŶeŵ 9. 5. 2017. 

 

 

 

V BrŶě dne 9. květŶa 2017 
Jiří )latuška 

děkaŶ FI 
 

 

Přílohy: 
Příloha č. ϭ EvideŶčŶí list ŵěřidla 

Příloha č. Ϯ SezŶaŵ ŵěřidel používaŶýĐh Ŷa FI MU 
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Příloha č. ϭ – EvideŶčŶí list ŵěřidla 

 

EvideŶčŶí list ŵěřidla 

Název a tǇpové ozŶačeŶí:  

VýroďĐe:  

Dodavatel:  

VýroďŶí číslo:  IŶveŶtárŶí číslo:  

Datuŵ zařazeŶí do 
evidence: 

 Datuŵ vǇřazeŶí 
z evidence: 

 

KaliďračŶí iŶterval doporučeŶý výroďĐeŵ:  

KaliďračŶí iŶterval staŶoveŶý správĐeŵ ŵěřidla:  

Další zázŶaŵǇ o ŵěřidle 

Datum: Popis čiŶŶosti: Podpis správĐe ŵěřidla 
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Příloha č. Ϯ – SezŶaŵ ŵěřidel 
 

REVEX 2051 

 správĐe ŵěřidla: vedouĐí SprávǇ ďudov FI 
 kaliďračŶí iŶterval doporučeŶý výroďĐeŵ je ϭ rok; 
 kaliďračŶí iŶterval staŶoveŶý je 2 roky — přístroj ŶeŶí používáŶ deŶŶě 


