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Krok 1: Levá stříkačka se naplní naprogramovaným množstvím rozpouštědla 
(ředidla) ze zásobníku. 
Krok 2: Pomocí pravé stříkačky se nasaje do koncové části ruční sondy 
naprogramované množství koncentrovaného vzorku. 
Krok 3: Do viálky se nadávkuje patřičné množství vzorku i rozpouštědla. 

Funkce automatického programovatelného dilutoru



Jednoduché ředění

Sériové ředění automat.

Sériové ředění manuál.

Ředění + přidání
Vnitřního standardu
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