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Analytická 

ultracentrifuga 

(AUC) 



60 000 rpm (otáčky/minuta) 

Přetížení 500 000 g 

 1 g = 0,5 t 

 

A všechny součástky to musí 

vydržet... 

Titanový rotor 

Vakuum – minimalizace tření 



Když vypne uprostřed měření 

proud, tak se centrifuga zastaví 

sama za dva dny 

 

Když se utrhne rotor...obsluha by 

to měla přežít (když bude jinde) 

 

 



https://www.aiha.org/get-

involved/VolunteerGroups/LabHSCommittee/Incident%20Pages/Lab-Safety-

Centrifuge-Explosions-Incidents.aspx 





Beckman L2-65B 

 

Takhle nějak vypadala předtím...  



Indianapolis – hlavní 

město ultracentrifugace 

Jinak tam údajně není 

nic...ani pěkný pohled 



Dynamic light scattering - DLS  

Dynamický rozptyl světla 



http://www.wyatt.eu/ 



...není tak přesné jako AUC 

...není tak dobrodružné jako AUC 

...rychlejší 
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