
Tenze par - tlak nasycených par

je tlak par, které jsou p̌ri určité teplotě v rovnováze se svou kapalinou nebo
pevnou látkou.

• mě̌ŕıme celkový tlak v systému - pokud tlak ostatńıch složek
zanedbatelný

• mě̌ŕıme parciálńı tlak - nemůžeme zanedbat ostatńı složky

Požadavky:

• manometr nesḿı rozkládat mě̌rený plyn

• manometr nesḿı měnit teplotu systému

těmto požadavk̊um nejlépe vyhovuj́ı membránové manometry
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Speciálńı tenzimetry

• Hickmanův tenzimetr

• Schurer̊uv tenzimetr - 10−2 − 10−6 torr

• kondenzačńı metoda - kapaliny, 150-300 ◦C

• metoda nosného plynu

• ef̊uzńı metoda podle Volmera

• Knudsenova ef̊uzńı metoda

• ve speciálńıch p̌ŕıpadech lze použ́ıt ionizačńı manometr, nebo
hmotový spektrometr (rozklad molekul)
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Metoda nosného plynu

nad mě̌renou látkou proud́ı inertńı plyn a odnáš́ı páru mě̌reného plynu do
jiné části p̌ŕıstroje kde docháźı ke kondenzaćı

Pr = P
Vp

Vp + V

Pr - tenze par, Vp - objem p̌renesené páry za jednotku času, V - objem
prošlého nosného plynu, P - celkový tlak
vhodná metoda pro 200 - 0.1 torr
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Ef̊uzńı metoda podle Volmera

Na tenkém vlákně je zavěšena komůrka, která má dva protilehlé otvory v
určité vzdálenosti od osy rotace. Komůrka je v čerpané trubici a je
zaȟŕıvána vněǰśı ṕıckou. Do komůrky se vlož́ı zkoumaná látka. Z úhlu
natočeńı, plochy otvor̊u, setrvačnosti celého systému lze spoč́ıtat tenzi par.
Mě̌ŕıćı obor 10−2 − 10−5 torr.
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Knudsenova ef̊uzńı metoda

Plocha s otvorem o ploše A, na jedné straně otvoru tlak nasycených par,
na druhé straně nastává kondenzace.

ν =
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Pr , ν =
m

m0tA

Pr =
4mkT
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Mě̌ŕıćı obor 10−2 − 10−5 hPa, teploty 200 - 2500 ◦C .
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