
Vyšetření reakcí imunoblot příprava stripů 

vkládání stripů do reakční vaničky 



pipetování vzorků 

Reakce probíhá automaticky v přístroji  

(Autoblot) 



lepení stripů na šablonu pro odečet 

hodnocení výsledků 


