
Prompt #1:

DataFileName:NewPlate

Filter1: 680 wavelenght (nm)

ShakingIntensity: 3 shaking intensity

ShakingDuration: 10 shaking duration (s)

Plate Title

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 0.033 0.032 0.028 0.028 0.03 0.027 0.029 0.029 0.029

B 0.032 0.188 0.165 0.144 0.068 0.052 0.123 0.039 0.05

C 0.028 0.171 0.154 0.141 0.068 0.047 0.097 0.045 0.052

D 0.029 0.17 0.153 0.144 0.069 0.053 0.103 0.042 0.052

E 0.029 0.189 0.16 0.161 0.154 0.154 0.148 0.15 0.161

F 0.032 0.184 0.158 0.142 0.07 0.045 0.119 0.04 0.052

G 0.027 0.179 0.157 0.134 0.066 0.045 0.127 0.039 0.052

H 0.031 0.03 0.032 0.033 0.037 0.029 0.032 0.031 0.033



10 11 12

0.029 0.031 0.03 680

0.073 0.112 0.03

0.062 0.092 0.031

0.078 0.109 0.03

0.173 0.191 0.037

0.085 0.115 0.029

0.077 0.126 0.028

0.03 0.031 0.031


